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pouzitelnych bronchoskop a istici jednotky. Mélo by tedy preferovat
provozni nékladovou polozku jednordzovych bronchoskop.

Z hlediska zatéze pro Zivotni prostfedi studie poukazuji na uhlikovou
stopu ekvivalentu 1,6 kg CO, pro jednorézovy bronchoskop, zatimco
proces ¢isténi opakované pouzitelného bronchoskopu mé uhlikovou
stopu 2,94 kg ekvivalentu CO, [15] (Graf 3). | kdyz je zde jesté mnoho
otevienych otézek, je pravdépodobné, Ze jednordzova bronchoskopie
nebude Zivotni prostiedi zatézovat vice nez bronchoskopie opakované

pouzitelnym zaf{zenim.
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Bronchoskopie jednordzovymi endoskopy

Zavér, hodnoceni a doporuceni odbornych
spoleé¢nosti

Odborné spole¢nosti hodnoti jednordzové bronchoskopy jako kva-
litativné ekvivalentni ¢i lepsf neZ opakované pouZitelné pro vykony
u lazka akutniho ¢i kritického pacienta a v pfipadech diagnostické
a terapeutické bronchoskopie, kdy zafizeni provadi mensi mnozstvf
bronchoskopickych vykont za rok a v pfipadech asistence bronchologa
u chirurgickych a anesteziologickych vykont na velkych dychacich
cestach.
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